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सं. 443] नई दिल्‍ली, बुधवार, जून 26, 2024/आषाढ 5, 1946 
No. 443] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 2024/ASHADHA 5, 1946 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 13 जून, 2024 
संदर्भ: 10-208013/1/2020-208-818(910).--भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के 
अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय 


स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे 
भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं| 


अनुसूची 
By स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस | वापस होने 
श शीर्षक लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष | FTAA 
तथा शीर्षक 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 आई एस 12375 (भाग 12) : 2024 11 जून 2024 लागू नहीं लागू नहीं 

सर्जरी के लिए प्रत्यारोपण -- Hes के जोड़ के 
लिए आंशिक और सम्पूर्ण कृत्रिम अंग 
भाग 12 एसिटाबुलर शैलों के लिए विरूपण 


3789 01/2024 (1) 
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परीक्षण पद्धति 
(ISO 7206-12 : 2016, संशोधित) 


2 आई एस 12375 (भाग 13) : 2024 11 जून 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
सर्जरी के लिए प्रत्यारोपण -- कूल्हे के जोड़ के 
लिए आंशिक और सम्पूर्ण कृत्रिम अंग 
भाग 13 तने हुए HS के घटकों के हेड फिक्सेशन 
के टॉर्क की प्रतिरोधकता का निर्धारण 
(ISO 7206-13 : 2016, संशोधित) 


3 आई एस 18074 (भाग 3) : 2024 11 जून 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
सर्जरी के लिए प्रत्यारोपण -- प्रचंड-आणविक- 
वजन पॉलिएथिलीन 
भाग 3 त्वरित उम्र बढ़ाने की पद्धतियाँ 
(150 5834-3 : 2019, संशोधित) 


4 आई एस 18074 (भाग 5) : 2024 11 जून 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
आई एस ओ 5834-5 : 2019 
सर्जरी के लिए प्रत्यारोपण — प्रचंड-आणविक- 
वजन पॉलिएथिलीन 
भाग 5 आकारिकी आंकलन पद्धति 


5 आई एस 18592 (भाग 2) : 2024 11 जून 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
आई एस ओ/टी आर 17327-2 : 2021 


निष्क्रिय सर्जिकल प्रत्यारोपण -- प्रत्यारोपण की 
परत 


भाग 2 परत से संबंधित संदर्भ मानक 


पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 


[विज्ञापन-ा/4/असा./212/2024-25] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th June, 2024 


Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (910).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SI.No. 


[भाग Mave 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


No., Year & Title of the Indian 


SCHEDULE 
Date of 


Standards Established 


(2) 


No. , Year & Title of the Indian 
Establishment 


Date of 
Standards to be Withdrawn, if 


Withdrawal 


IS 12375 (Part 12) : 2024 


any 
(3) (4) 
11 June 2024 NA 


Implants for Surgery — Partial 
and Total Hip Joint Prostheses 
Part 12 Deformation Test Method 

for Acetabular Shells 
(ISO 7206-12 : 2016, MOD) 


IS 12375 (Part 13) : 2024 


11 June 2024 NS 


(5) 
NA 


Implants for Surgery — Partial 
and Total Hip Joint Prostheses 
Part 13 Determination of 
Resistance to Torque of Head 
Fixation of Stemmed Femoral 
Components 

(ISO 7206-13 : 2016, MOD) 


IS 18074 (Part 3) : 2024 


NA 
Implants for Surgery — Ultra- 23000 0 


NA 


High-Molecular-Weight 
Polyethylene 
Part 3 Accelerated Ageing 
Methods 
(SO 5834-3 : 2019, MOD) 


NA 


ISO 5834-5 : 2019 
Implants for Surgery — Ultra- 
High-Molecular-Weight 

Polyethylene 
Part 5 Morphology Assessment 
Method 


NA 
IS 18074 (Part 5) : 2024 2 eee 


NA 


ISO/TR 17327-2 : 2021 
Non-Active Surgical Implants — 
Implant Coating 

Part 2 Reference Standards 


11 June 2024 NA 
IS 18592 (Part 2) : 2024 


NA 


Related to Coatings 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 
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